FONDAZIONE IRCCE CA” GRANDA
- OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C, ApPROVVIGIONAMENTI

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN “SERVICE” DI SISTEMI DIAGNOSTICI

PER VIROLOGIA, COSI’ SUDDIVISI:

LOTTO 1: SISTEMA PER RICERCA E DOSAGGIO DI ANTICORPI ANTI
TOXOPLASMA GONDII IgG e IgM, ANTI RUBELLA VIRUS IgG e IgM,
TOXOPLASMA GONDII AVIDITY, ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG e
IgM, ANTI CITOMEGALOVIRUS AVIDITY, ANTICORPI ANTI HSV1 e
HSV2 IgG e IgM, ANTI EPSTEIN BARR (VCA IgG e IgM, EA IgG,
EBNA IgG),ANTI VARICELLA ZOSTER IgG e IgM, ANTI PARVOVIRUS
IgG e IgM, ANTI MORBILLO IgG e IgM, ANTI PAROTITE IgG e IgM,
ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE 1IgG e IgM, ANTI BORRELIA
IgG e IgM (siero e liquor), 250H Vitamina D;

LOTTO 2: SISTEMA PER ESECUZIONE DI HCV RNA Quantitativo, HBV DNA
Quantitativo, HIV RNA Quantitativo, HCV genotipo, Chlamydia e
Neisseria DNA

LOTTO 3: SISTEMA PER ESECUZIONE DI CMV DNA Q, EBV DNA Q, HSV1 DNA
Q, HSV2 DNA Q, HHV6 Q, HHV8 Q, BKV DNA Q, JCV DNA Q, VzV
DNA Q, ENTEROVIRUS RNA Q, ADENOVIRUS DNA Q, PARVOVIRUS
B19 Q, VIRUS E BATTERI CAUSA DI INFEZIONI
RESPIRATORIE,AGENTI EZIOLOGICI DI MENINGITE, MYCOPLASMI
UROGENITALI, VIRUS INTESTINALI

COMPRENDENT!| GLI ANALIZZATORI, GLI ACCESSORI, | RELATIVI REAGENTI E

MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI NONCHE” IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITA’ DEI SISTEMI STESSI, PER UN

PERIODO DI 36 (trentasei) MESI

PRECISAZIONE 2 |

Con riferimento alla gara in oggetto, si precisa quanto segue:
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CARATTERISTICHE INDISPENSABILI PENA ESCLUSIONE

Requisiti analizzatori”

metodologia di analisi chemiluminescenza per il maggior numero possibile dei test fra
quelli forniti;

per “maggior numero possibile dei test” si intende almeno 8 delle metodologie richieste e
il 60% del numero delle prestazioni con riferimento all’allegato BO

caratteristiche quali-quantitative dei reflui degli strumenti e loro smaltibilita;

Si intende che le caratteristiche sopra espresse devono essere compatibili con le
caratteristiche strutturali del Laboratorio

parametri metrologici ambientali per I'utilizzo (temperatura/umidita relativa);

Siintende che, relativamente ai parametri metrologici indicati, le strumentazioni devono
possedere delle carotteristiche per un buon funzionamento relativamente ai locali di
installazione

indicazioni circa la dissipazione di calore nell’ambiente di lavoro e /o necessita ambientali
particolari;

Siintende che le indicazioni sopra esposte devono essere disponibili T

Gestione Reagenti

PROCEDIMENTO PRESSO U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del Procedimento: Avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: sig.ra Marzia Colombo

interscambiabilita dei reagenti tra gli strumenti offerti;

L" interscombiabilita dei reagenti si intende relativa o strumenti della medesima
tecnologia nel caso di una offerta che comprenda metodiche diverse
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