i FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OspEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DIPARTIMENTO
ULOLC. APPROVVIGIONAMENT!

In merito alla richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue:

Quesito posto:

1.

2.

Si richiede di poter conservare I'attuale altezza di 220 cm. per quanto riguarda le protezioni in uso
presso la diagnostica RAY 3 oggetto dell'installazione.

Si richiede di comunicare la tabella riassuntiva proteximetrica relativa alla diagnostica RAY 3 con i valori
relativi: agli spessori e tipologie delle pareti e dei solai/soffitti; alla tipologia e caratteristiche delle due
finestre; al carico di lavoro previsto per la nuova apparecchiatura; la classificazione delle aree adiacenti,
soprastanti e sottostanti l'apparecchiatura; la classificazione delle aree adiacenti, soprastanti e
sottostanti la diagnostica RAY3

Si richiede di conoscere le caratteristiche dell'impianto di aerazione centralizzata esistente e se la stessa
€ a norma con quanto previsto dalle vigenti normative.

Si richiede di confermare che per gli interventi di riqualificazione della diagnostica, e nello specifico per
quanto riguarda il controsoffitto e il pavimento, & perfezionabile I'utilizzo di materiale riconducibile alle
diagnostiche adiacenti. A questo proposito si richiede la marca, tipologia e colore dei pannelli del
controsoffitto e del pavimento.

Risposta

1.

2.

Si conferma che & possibile conservare l'attuale altezza di 220 cm per quanto riguarda le protezioni in
uso presso la diagnostica RAY3 oggetto dell'installazione.

Si allega tabella fornita dalla U.O. Fisica Sanitaria. Si precisa che gli spessori di protezione individuati in
tale tabella sono forniti a solo titolo esemplificativo, in quanto funzione di alcuni fattori guali ad esempio
la collocazione delle apparecchiature che possono variare a seconda delle caratteristiche delle
attrezzature offerte e del layout individuato dalla ditta concorrente (ad esempio nel caso specifico la
cabina comandi & collocata, ma a solo titolo esempilificativo, interna alla sala lungo la parete est).

I dati aeraulici riscontrati nel locale adibito alla futura Diagnostica Scheletrica Digitale sono:
-Volumelocale: ... 72 mc;

- Portata ariamandata:................o 450 me/h;

- Ricambiarialora: ... 6,25 v/h;

Con riferimento alle linee guida ISPESL (giugno 2008) per le Diagnostiche, il volume di aria esterna
richiesto € attestato sul valore minimo di 8 v/h e, di conseguenza, il dato riscontrato risulta adeguato.

In merito alla temperatura ambiente riscontrata, il valore é riferito a condizioni di temperatura esterna di
30°C; resta inteso che le condizioni ambientali adeguate sono vincolate al calore sensibile sviluppato
dalla apparecchiatura radiologica da installare che potra determinare l'eventuale necessita di integrare
un sistema di condizionamento supplementare.

Per gli interventi di riqualificazione della diagnostica, e nello specifico per quanto riguarda il controsoffitto
ed il pavimento, non si prescrivono soluzioni identiche a quelle delle diagnostiche adiacenti, fatto salvo il
rispetto di un owvio principio di mantenimento di una ragionevole omogeneita estetico-funzionale nei
punti di contatto con le strutture non oggetto di riqualificazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.0.C. APPROVYIGIONAMENT
(Gian Bracchi)
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