In relazione alla richiesta di chiarimenti inoltrata da una Societa interessata alla presente procedura di gara, si riportano
di seguito, articolate nei diversi punti le domande e le relative risposte:

- DISCIPLINARE DI GARA, PAG.4, TABELLA PUNTEGGI DA ASSOCIARE ALLA QUALITA’
DEL PRODOTTO:

1. in riferimento ollo prima rigo della tabella Coratteristiche tecniche
videoprocessore/fonte di luce e compatibilité con strumentozioni esistenti ed of
refativo punteggio indicato {8 punti), si chiede cortesemente di specificore guonti di
questi 8 punti vengano attribuiti olla compotibilita con lo strumentazione esistente e
guanti invece alle caratteristiche tecniche del videoprocessore/fonte di luce;

R1: si veda risposta gia pubblicata

2. Sirichiede altresi elenco completo di marca, modello e quantita di strumenti per
endoscopia presenti presso la struttura, in particolare facendo riferimento o
videoprocessori, fonti di luce e videoendoscopi. -

R2: si veda risposta gia pubblicata

£,

3. In riferimento alla sezione 2.1.2, punto 5, Fornito di cavo dedicato con relativo
attacco possibilmente universale {descrivere i sistemi che sono compatibili con il
videoprocessore offerto, eventualmente tramite adattatori), si richiede di specificare
cosa si intende per sistemi compatibili con il videoprocessore offerto;

R3: si fa riferimento a qualsiasi componente hardware (es monitor di visualizzazione ) fisicamente collegabile al
videoprocessore

4. In riferimento alla sezione 2.1.5, punto 1, Dotato di controllio remoto
dell’irrigazione tramite pulsante sullo strumento?, si richiede di modificare la
richiesta relativa alla pompa di lavaggio per garantire all’Ente una pit ampia
partecipazione alla presente procedura;

R4: si veda precisazione gia pubblicata

5. In riferimento alla sezione 2.2.3, punto 8 e sezione 2.2.4, punto 9 Regolazione
cutomatica o manuale della rigidita della sonda, si chiede di estendere tale richiesta
anche a sistemi in cui la rigidita della sonda varia gradualmente con la lunghezza
della stessa;

R5: qualunque soluzione tecnica che soddisfi le finalita sottese alla richiesta stessa (variazione della rigidita
della sonda) é da considerarsi di per sé ricompresa nella richiesta stessa

6. In riferimento alla sezione 2.2.5 riga 9 ed alla seguente dicitura “La ditta offerente
dovréd incltre dichiarare per intero sistema fornito fa conformité ol D.lgs. 196/03
{Codice in materia di protezione dei dati personali} in particolare vanno evidenziati
criteri adottai per la cifratura per la separazione dei dati personali idonei a rivelare



o stoto di solute e lo vita sessuale degh oltri doti personali delfinteressoto, si chiede
di confermare che la conformité of D.Lgs. 196/03 e lo conseguente adozione di criteri
per la cifratura o per lo separazione dei doti persondali rimoangono prerogotiva del
sistema RIS git In uso in quonto deputato oila gestione diretta delie informazioni
anagrafiche e delle fosi di accettazione, refertozione ed archivinzione delle
informuazioni relotive all’ esome.

R6: La conformita al D.Lgs. 196/03 e la conseguente adozione di criteri per la cifratura o per la separazione dei
dati personali andranno garantiti ovviamente per i soli sistemi hw/sw rientranti nella presente fornitura

7. CAPITOLATO -ART.4 MANUTENZIONE POST GARANZIA Si chiede di chiarire quali
sono le modalita di fornitura def muletto ovvero quando deve essere reso

disponibile;

R7: il muletto deve essere fornito solo in caso di superamento dei tempi di risoluzione complessivi indicati in
capitolato: in caso di superamento di tali tempi, il muletto deve essere fornito non oltre i 5 giorni lavorativi di
fermo macchina

8. Si chiede incoltre di chiarire cosa si intende per tempo massimo di fermo macchina
ammesso in anno 12 giornifanno

R8: Il tempo massimo di fermo macchina si ottiene sommando, in un anno solare, i singoli periodi di fermo
macchina, cioé i periodi per i quali i sistemi forniti risultano non utilizzabili perché non funzionanti. Sono
ovviamente da escludere da tale computo i periodi di fermi macchina impuatabili all’operatore (errore di utilizzo
o utilizzo non corretto o non appropriato, negligenza, dolo, ecc.)

9. Si chiede inoltre di specificare se la manutenzione post-garanzia deve
comprendere o meno i materiali di consumo

R9: la manutenzione post-garanzia non deve includere i materiali di consumo

10. Premesso che importo posto a base di gara non é comprensivo del contratto
triennale post-garanzia siamo a chiederVi di esplicitare quale & Fincidenza
percentuale massima attribuibile al contratio triennale post-garanzia.

R10: non viene definito alcun tetto di incidenza massima percentuale attribuibile al contratto triennale post-
garanzia. A tale proposito si rammenta peraltro che, come previsto dal disciplinare di gara, il valore totale della
manutenzione triennale post-garanzia concorrera alla determinazione del prezzo di aggiudicazione

11. Si chiede inoltre la possibilita di poter installare software aggiuntivi sui PC di
refertazione di sala al fine di garantire le funzionalita richieste;

R11: non viene definito alcun tetto di incidenza massima percentuale attribuibile al contratto triennale post-
garanzia. A tale proposito si rammenta peraltro che, come previsto dal disciplinare di gara, il valore totale della
manutenzione triennale post-garanzia concorrera alla determinazione del prezzo di aggiudicazione



12. 5i chiede di specificore i numero di procedure di gostroenteroiogio o cul si fo
riferimento, previste in un onno e if numero di quelie svolte negli ultimi tre anni
suddivise annualmente.

R12: indicativamente, & previsto che con le colonne endoscopiche facenti parte della presente fornitura
vengano svolte all’incirca 3.000 procedure endoscopiche all’anno. Il dato &, in prima analisi, congruente con
quello relativo alla produttivita media del reparto degli ultimi anni. Non & disponibile il dato di produttivita
dell’attivita endoscopica relativo ad ogni singolo anno dell’ultimo triennio: peraltro non sussistono elementi tali
da far ritenere che si siano registrate differenze significative per ciascuno di essi.



