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Milano, 10 Maggio 2016

OGGETTO: indagine di mercato per la fornitura di “Sistema di drenaggio toracico digitale tipo THOPAZ
PLUS”

Spett. le ditta,

il Nostro Ente ha la necessita di procedere all’affidamento della fornitura di “Sistema di drenaggio digitale
da destinarsi a pazienti sottoposti a chirurgia toracica maggiore ad elevato impatto tecnologico (i.e. VATS
lobectomy) avente le caratteristiche come da allegato.

A tale proposito si intende svolgere una indagine di mercato tramite il Sistema di intermediazione
telematica della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, per
valutare se esistono sistemi rispondenti alla richiesta, indicando le specifiche tecniche dei prodotti

disponibili.

Dopo tale verifica, I’'U.O.C. Approvvigionamenti potra meglio definire quale tipo di procedura adottare.
Si rivolge invito a formalizzare la proposta tecnica entro le ore 12.00 del giorno martedi 17 maggio 2016.

Per informazioni:

e di carattere amministrativo - U.O.C. Approvvigionamenti @ n. 02/5503-8265/8218;
e sulle caratteristiche tecniche del prodotto - U.0.C. Farmacia @& n. 02/5503-5923;

e per l'utilizzo della piattaforma SinTel - numero verde @ n. 800 116 738.
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Distinti saluti.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Sistema di drenaggio digitale deve rispondere a caratteristiche che lo rendano
sovrapponibile al sistema “Thopaz plus”.

Apparecchio di aspirazione portatile, con valvola a secco, batteria al litio ricaricabile.

Capacita di gestione di flusso fino a 5 litri/minuto, impostazioni regolabili con intervalli di 1
cm d’acqua e range impostabile da — 1 fino ad almeno — 50 centimetri d’acqua.

Monitoraggio e misurazione elettronica delle perdite aeree e liquide, sia in tempo reale,
che storico; rappresentazione visiva e grafica delle perdite liquide e delle perdite aeree, in
funzione anche del tempo trascorso; possibilita di riversare i dati su PC.

Presenza di allarmi acustici e descrittivi integrati nel sistema in grado di segnalare
anomalie del sistema.

Mantenimento costante della pressione negativa in prossimita del torace del paziente
attraverso tubo di drenaggio a doppio lume.

Presenza di test automatico di verifica funzionamento tenuta, pressione e flusso.

Camere di raccolta monouso sterili con capienza varia (da 300ml, a 2000ml) ciascuna
dotata di filtro anti tracimazione e antibatterico interni ed integrati.

Tubo di connessione monouso sterile a doppio lume, lunghezza 150cm, con terminale
singolo, valvola unidirezionale, con filtro interno integrato anti tracimazione e antibatterico,
con porta di accesso per prelievi.

Tubi di connessione monouso sterili a doppio lume, lunghezza 150cm, con terminale
doppio, valvola unidirezionale, con filtro interno integrato anti tracimazione e antibatterico,
con porta di accesso per prelievi.
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