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Oggetto: PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - PATOLOGIA BILIARE - PER IL PERIODO DI 24 MESI EVENTUALMENTE 

RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI 

 

CHIARIMENTO n. 4 

 

DOMANDA: 

1) Con riguardo ai Lotti n. 4, 7 e 8, si può confermare (o meno) che gli Stent non sono da fornire pre-

installati sull'introduttore? 

 

2) con riguardo ai lotti 4, 7 e 8, è motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara l'eventuale mancanza 

della lunghezza di 120mm in ciascuna delle offerte inerenti ai suddetti 3 lotti? 

 

LOTTO 4 - STENT BILIARE PERCUTANEO RICOPERTO RIMOVIBILE CND P0502  

- Protesi biliare coperta autoespandibile in silicone e PTFE, o materiali similari, rimovibile per via percutanea; 

- Misure dello stent diametri del tronco tra 6 e 10 mm e lunghezza tra  40 e 120 mm; 

- Sistema introduttore calibro massimo 9 F e lunghezza 55 cm (±10 cm); 

- certificazione e marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. 

 

 
LOTTO 7 - STENT BILIARE PARZIALMENTE COPERTO CND P0502 

- Stent biliari parzialmente coperti autoespandibili per posizionamento percutaneo;  

- diametri richiesti 8 e 10 mm, lunghezze richieste da 60 a 120 mm; 

- sistema di rilascio lungo max 80 cm e compatibile con filo guida da 0.035”; 

- grandezza massima del sistema di rilascio 9 F; 

- certificazione e marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. 

 

 
LOTTO 8 - STENT BILIARE TOTALMENTE COPERTO CND P0502 

- Stent biliare  totalmente coperto autoespandibile per posizionamento percutaneo;  

- diametri richiesti 8 e 10 mm, lunghezze richieste da 60 a 120 mm; 

- sistema di rilascio lungo max 80 cm e compatibile con filo guida da 0.035”; 

- grandezza massima del sistema di rilascio 9 F; 

- certificazione e marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. 

 

 

 

 

 



 

 

RISPOSTA: 

 

1) Gli stent sono da fornire precaricati sul sistema di rilascio 

2) Non è motivo di esclusione diretta dalla gara l’eventuale mancanza della lunghezza 120mm in 

ciascuna delle offerte inerenti ai lotti 4, 7 e 8 in quanto è stato indicato il range delle lunghezze 

del prodotto in uso. La completezza di gamma è un elemento di valutazione per l’attribuzione del 

punteggio tecnico. 
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