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AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, 

DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI 

PRERIEMPITI PER OSSIGENOTERAPIA

 

Domanda 1: Si chiede di confermare che il dispositivo richiesto debba essere

paziente + trattamenti non continuativi) e di indicare pertanto la validità in gg. dopo l’apertura. 

 

Risposta 1: Si conferma che si usa

dipende dalla durata della degenza 

 

Domanda 2: Si chiede di confermare che il dispositivo possa essere

e 10 l/min, che con flussi compresi tra 10 e 15 l/min onde garantirne l

terapie. 

 

Risposta 2: Il prodotto è per ossigenoterapia da muro

 

Domanda 3: Buonasera, con la presente per richi

volume compreso tra 300 cc e 650 cc per garantire la più ampia partecipazione alla procedura

 

Risposta 3: Si confermano i requisiti richiesti dalla regola di ga

 

Distinti saluti. 

SC APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

collegate. 
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PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT

N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI 

PRERIEMPITI PER OSSIGENOTERAPIA, PER 48 MESI – CIG: 9768112506 

 

CHIARIMENTO N. 3 

Si chiede di confermare che il dispositivo richiesto debba essere 

paziente + trattamenti non continuativi) e di indicare pertanto la validità in gg. dopo l’apertura. 

usa come monopaziente per una questione di igiene

 

di confermare che il dispositivo possa essere utilizzabile sia con flussi compresi tra 0 

e 10 l/min, che con flussi compresi tra 10 e 15 l/min onde garantirne l’applicabilità con tutte le tipologie di 

l prodotto è per ossigenoterapia da muro. 

Buonasera, con la presente per richiedere se è possibile estendere il volume del Flacone di 

volume compreso tra 300 cc e 650 cc per garantire la più ampia partecipazione alla procedura

Si confermano i requisiti richiesti dalla regola di gara. 

 

IL DIRETTORE f.f. 

SC APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO 

(Giorgio Riccardo Ruscica) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
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Milano, 20.04.2023 

   

AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) 

N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI UMIDIFICATORI 

 mono-paziente (stesso 

paziente + trattamenti non continuativi) e di indicare pertanto la validità in gg. dopo l’apertura.  

per una questione di igiene. Il numero di giorni 

utilizzabile sia con flussi compresi tra 0 

applicabilità con tutte le tipologie di 

il volume del Flacone di 

volume compreso tra 300 cc e 650 cc per garantire la più ampia partecipazione alla procedura. 

28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 


